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はじめに


　当院は、循環器、がん、脳卒中の専門
施設で高度先駆的医療を提供している。 
　 輸液ポンプ、シリンジポンプによる正
確な薬剤の投与は必須である。 
　 平成20年度より新人職員へ機器の安
全操作教育行い、事故件数が減少し、 
　 平成22年度より、機器の中央管理が
可能となった。安全な操作と管理につ
いて取り組みを報告する。
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 稼動病床数：３６６床(H19.4.1より） 

 主な診療機能 
　・循環器病、脳卒中に対する高度先駆的医療　　 
　・がんに対する専門医療の提供 
 平成21年度 
・１日平均入院患者数：320.5名 
・年間手術件数：1,681件 
・年間カテ件数：2,651件 
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本日の内容


 新人教育（研修医・新人看護師） 
　　安全な操作 
 事故要因 
 点滴チェック表の統一 
 事故報告の件数 
 中央管理体制
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安全操作に向けて新人教育
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集合教育後の再指導
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指導評価


 電源は 
 プライミングは 
 予定量は 
 流量は 
 閉塞時の対応は
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評価表
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新人職員からの指導後の意見

 基本的な扱い方か
らアラーム対応まで
学習できて良かった 

 アラームの種類と対
処法が解った。 

  メーカの方の専門
の説明があり質問も
でき分かりやすかった 

 何回も練習ができ
良かった。 

 現場に出る前に演
習ができて良かった。 

 エラーが起きた時
の対処が大変そう
である。 

 手技が難しかった。 
 実際演習を行い、
理解できていないこ
とが分かり勉強にな
った。 

 シリンジと輸ポンプ
の操作が混同して
難しかった。
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事故要因


•  点滴セット間違い・点滴ルートを逆にセット

•  流量設定・電源・機器の問題


輸液ポン
プ


•  スタートをしていなかった

•  シリンジの押子セット不良

•  スライダーフックの装着不良


シリンジポンプ


•  シリンジの押し子のセット不良による抗凝
固剤の急速投与
ＣＨＤＦ
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事故報告件数の推移
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ＣＨＤＦ（シリンジ）


シリンジ


輸液ポンプ


・使用する規格の統一 
・新採用教育 
・点滴チェック表統一
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中央管理体制


使用済機器を病棟回収


病棟へ払い出し


中央管理室


病棟器材室


　担当：臨床工学技士
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平成22年度の新人
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ご静聴有難うございました



