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はじめに 

・平成２３年度の当院のインシデント報告の中で、医療機 

  器・器材の故障・破損に関する報告は１２件（０．３％）で 

 あった。また、チューブ・ドレーンの破損の報告は 

 ５６件（１．６％）の報告があった。 

・医療機器・材料の故障、破損に関するインシデントレポー 

 トには、薬剤が要因となった事例が散見された。 

・今回、ＣＶカテーテルの破断と造影剤使用時のチューブの 

 破裂を経験したので報告する。 
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事例紹介 

［事例１］ 

 ＣＶ挿入中の患者。（トリプルルーメン）ライン交 

 換のため、患者側のラインをスワブパットではさ 

 みコッヘルでクランプした。新しいラインに替え、 

 使用していたコッヘルをはずした。点滴を開始し 

 たところ、コッヘルでクランプをしたカテーテル部 

 分が破損し脱血していた。 
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クランプによるCVカテーテルの破断 

白く変色 

ライン交換時、鉗子で酒精綿を咬ませクランプ 破断 

ＣＶ カテーテル セルジンガー 

キット 添付文書より抜粋 

★ 注意！ ★ 
ラインにはアルコール類を接触
させない！ 
（消毒する時はイソジンで） 4 



［事例２］（救急部のCT室にて発生） 

 造影ＣＴのため、病棟で末梢に点滴確保を行っ 

 た。２０Ｇでの確保が困難だったため、２２Ｇでラ 

 インをとり、２２Ｇのラインで耐える速度まで落と 

 し造影を行うことになった。逆血、疼痛の有無を 

 確認し実施したところ、造影剤注入開始後、延長 

 チューブが破裂した。 
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造影剤注入時のチューブ破裂 

破裂部 拡大 

【使用上の注意】 
・インジェクター等を用いた造影剤等の高圧注入は  

 行わないこと（液漏れ又は破損する可能性がある） 

◆シュアプラグ 延長チューブの添付文書より抜粋（裏面） 
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［対策］ 

 ・対策は、医療機器安全管理室、放射線部、医療安 

    全推進室で協議。 

 ・放射線部には造影剤使用時の耐圧チューブが常 

    備されており、同様に、救急部のCT撮影室にも配   

    置する。 

 ・病棟には配置はせず、チューブの交換については  

   放射線部で対応する。 
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［事例３］ 

 ５０ｍＬのシリンジから、同量のロックタイプのシリ 

 ンジに薬液を移し替えた。その際、内筒のガスケッ 

 ト部を針で穿刺したために傷をつける。しかし、そ 

 れに気づかずにシリンジポンプを使用し注射を実 

 施。その後、患者のモニターアラームで訪室する 

 と、シリンジの上部半分にエアが混入し、薬液は半 

 分以上投与されていた。 
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シリンジ内筒のガスケット部穿刺によるエア混入 
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今回の事例を通して・・・ 

・医療機器・器材の添付文書を読まずに使用していることが 

  多い。 

・一方、添付文書は一箱に１枚であり、器材請求時に必ずし 

  も入手できないのが現状である。 

・安全性に関する情報が適切に提供されていないことにより 

  インシデントは「知らないこと」が要因となる場合がある。 

・以上のことから、この添付文書の内容を職員が共有できる 

 ための仕組み、すなわち、院内における医療機器・器材に 

 関する情報管理体制の構築が検討課題である。 
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医療機器安全管理体制について（案） 

病院長 

医療機器安全管理室 
 長：診療技術部長 

   担当事務：経理課 

医療安全推進室 

ME機器安全管理部会 
（長：診療技術部より） 

 

 

 

 

【重点管理機器】 
・人口心肺装置 

・補助循環装置 

・人口呼吸器 

・血液浄化装置 

・除細動装置 

・閉鎖式保育器 

【MEセンター管理機器】 

・輸液ポンプ 

・シリンジポンプ 

・間歇的空気圧迫 

         装置 

・高機能エアマット         

・ネブライザー 

・離床センサー 

医療材料安全管理部会 
（長：看護部or契約より） 

・注射器 

・チューブ類 

・ガーゼ等 

・衛生材料 

・その他 

 SPD関連器材 

【その他（懸案）】 
・エコー 

・内視鏡 

・生体監視モニター等 

キーワード
検索！ 

   未整備 

【病棟配置物品】 
・車椅子 

・歩行器 

・ストレッチャー 

・点滴台 

・救急カート 
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薬品情報サイトのご案内 

（医薬品安全性情報） 

ここをクリック!! 
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医療機器・器材  
情報サイト 



医薬品安全性情報 

厚生労働省等の安全性情報、添付
文書改定情報、自主回収・欠品情
報等の厚生省・メーカー提供資料、 

医薬品安全管理室の関係資料等
が掲載されています。 
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       ご静聴ありがとうございました 
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